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proHD CVC Set
Anschluss an die HD – ZVK

Das proHD CVC Connection Set mit der trans­

parenten Seite nach unten auf die Arbeitsfläche 

legen und die Packung öffnen.

Das Abdecktuch unter die Lumen des ZVK legen.

Hautdesinfektionslösung gemäss den lokalen 

Leitlinien auf die Kompresse tröpfeln.

Handschuhe aus dem proHD CVC Connection 

Set anziehen.

Schlitzabdecktuch unter die Lumen des ZVK 

legen.

5

4

Die Lumen des ZVK mit den mit Desinfektions­

mittel getränkten Kompressen durchfeuchten.
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ZVK-Kappe von einem Lumen abnehmen und  

sofort eine leere 5-ml-Spritze aufsetzen.

Die 5-ml-Spritze entfernen und durch eine  

10-ml-Spritze mit Kochsalzlösung ersetzen.

Blocklösung absaugen. 

Schritte 9 und 10 für das zweite ZVK-Lumen 

wiederholen.

Das Lumen mit Kochsalzlösung aus der  

10-ml-Spritze spülen.

10

Glossar: 
ZVK: Zentraler Venenkatheter

Haftungsausschluss:
Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke und als Hilfsmittel für Ihre Schulung vorgesehen. Es umfasst keine medizinische Beratung und ist nicht 
dazu gedacht, die Einschätzung und/oder die Erfahrung der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte zu ersetzen. Die Behandlung und die Entscheidungen 
über spezifische Behandlungen der jeweiligen Patienten liegen in der alleinigen Verantwortung der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte. Dieses Dokument 
ersetzt nicht die persönliche Schulung und die sorgfältige Durchsicht der entsprechenden Gebrauchsanweisung (IFU) und der Zusammenfassung der 
Produktmerkmale. Die in den jeweiligen Ländern, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen geltenden Hygienerichtlinien sind stets einzuhalten.
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Mit Desinfektionsmittel getränkte Kompressen 

gemäss den lokalen Leitlinien entsorgen.

Handschuhe wechseln.

7

Schritte 11 und 12 für das zweite Lumen wiederholen.
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proHD CVC Set
Trennung von der HD – ZVK

6

Das proHD CVC Disconnection Set mit 

der transparenten Seite nach unten auf die 

Arbeitsfläche legen und die Packung öffnen.

Das Abdecktuch unter die Lumen des ZVK legen.

Die mit Desinfektionsmittel getränkte Kompresse 

um jedes Katheterlumen wickeln.

Handschuhe aus dem proHD CVC 

Disconnection Set anziehen.

Mit Desinfektionsmittel getränkte Kompressen 

entfernen.

Nachdem das Blut wieder zugeführt wurde, 

die Blutschläuche gemäss den lokalen 

Leitlinien trennen.

5

3

Hautdesinfektionslösung gemäss den lokalen 

Leitlinien auf die Kompresse tröpfeln.
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0,00,20,40,60,81,0

11 12

Kochsalzlösung verabreichen.

Schritte 8 und 9 für das zweite ZVK-Lumen 

wiederholen.

5-ml-Spritze vom Katheterlumen abnehmen. ZVK-Kappe sicher befestigen.

10-ml-Spritze entfernen.

5-ml-Spritze mit Blocklösung aufsetzen und  

Lösung verabreichen.

Schritt 10 für das zweite ZVK-Lumen 

wiederholen.
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Glossar: 
ZVK: Zentraler Venenkatheter

Haftungsausschluss:
Dieses Dokument ist nur für Informationszwecke und als Hilfsmittel für Ihre Schulung vorgesehen. Es umfasst keine medizinische Beratung und ist nicht 
dazu gedacht, die Einschätzung und/oder die Erfahrung der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte zu ersetzen. Die Behandlung und die Entscheidungen 
über spezifische Behandlungen der jeweiligen Patienten liegen in der alleinigen Verantwortung der behandelnden Ärzte und Pflegekräfte. Dieses Dokument 
ersetzt nicht die persönliche Schulung und die sorgfältige Durchsicht der entsprechenden Gebrauchsanweisung (IFU) und der Zusammenfassung der 
Produktmerkmale. Die in den jeweiligen Ländern, Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen geltenden Hygienerichtlinien sind stets einzuhalten.

0,00,20,40,60,81,0
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Die vorbereitete 10-ml-Spritze mit Kochsalzlösung 

auf einen der Katheterlumen aufsetzen.

7

Handschuhe wechseln.
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